
 

 
【目的・用途】 
ポリアクリルアミドゲル中のサンプルを還元アルキル化(CAM 化)するキットで
す。質量分析において、還元アルキル化はジスルフィド結合の多いタンパク質を
高い収率と配列カバー率で同定するために重要です。キットには 150 回分
(YC-5004)を還元アルキル化する試薬が含まれています。 
溶液サンプルの還元アルキル化には In-Solution R-CAM Kit(YC-5001)をご使用
ください。 
IEF ゲルには使用できませんのでご注意ください。 
 
【特徴】 

１）高効率の還元アルキル化 
 

２）質量分析において高収率、高カバー率を実現 
 

３）プロテオーム解析の前処理に最適 
 
【キット内容・保存方法】 

内容 容量 

R-CAMバッファー 400 mL 

Tris-HCl溶液 1.05 mL 

還元剤(DTT) 500 mg 

ヨードアセトアミド(IAA) 2.5 g 
 
【保存方法・使用期限】 
4℃・1 年(未開封) 
 
【本品以外に準備するもの】 
・ 超純水(比抵抗値 18MΩ以上) 
・ アセトニトリル(特級グレード以上を使用して下さい) 
・ 1.5mL チューブ 
・ 清浄で密栓可能なガラス容器(脱色液の保存容器として) 
・ ゲル切断用の清浄なメス 
・ 卓上遠心分離機 
・ 37℃の恒温槽またはヒートブロック 
・ ディスポーザブルの手袋 
・ クリーンベンチ 
 
【作業概要】 
 
 
 
 
 
● 操作上の注意 
・ 全ての操作はクリーンベンチなどの清浄な環境下にて手袋着用で作業し、 
   使用する器具等も清浄なものを使用して下さい。 
・ 電気泳動後のゲル染色は CBB 染色または蛍光染色されたものに限ります。 
  銀染色をご使用の場合は脱銀してから操作を行ってください。 
・ ゲル量が多く完全に浸らない場合は適宜量を増やしてください。 

 

 

【方法】 
A. ゲルの洗浄 
● 準備するもの 
   ・ 脱色液 (調製後は 4℃保存) 
      超純水  30mL 
      Tris-HCl 溶液  1mL 
      アセトニトリル 30mL  
    61mL 
１）ゲル片を清浄なメス等で 1-1.5mm 厚程度にスライスし、新しい 1.5mL 
  チューブに移します。 
  ※電気泳動後のゲル染色は CBB 染色または蛍光染色されたものに限ります。 
   銀染色をご使用の場合は脱銀してから次の操作を行ってください。 
２）超純水 100uL を加え、ボルテックスしスピンダウンします。 
  ※ゲル量が多く完全に浸らない場合は適宜量を増やしてください。 
３）室温・10 分間静置し、超純水を除きます。  
４）2)、3)をもう一度繰り返します。 
５）脱色液 100uL を加え、ボルテックスしスピンダウンします。 
６）室温・10 分間静置し、脱色液を除きます。 
７）5)、6)をもう一度繰り返します。 
８）チューブの蓋を開けた状態で室温・10 分間静置し、乾燥します。 
 
B．還元処理 
● 準備するもの 
   ・ 還元バッファー (用時調製) 
      還元剤(DTT)  1.5mg 
      R-CAM バッファー 1mL   
    1mL 
１）セミドライ後のゲルに還元バッファーを 500uL 加えます。  
２）37℃・2 時間インキュベートします。  
３）還元バッファーを除きます。 
 
B．アルキル化処理 
● 準備するもの 
   ・ アルキル化バッファー (用時調製、遮光) 
      ヨードアセトアミド(IAA) 10.2mg 
      R-CAM バッファー 1mL   
    1mL 
1) 還元処理済みのゲルにアルキル化バッファーを 500uL 加えます。 
2) 室温・30min 遮光で静置し、アルキル化バッファーを除きます。 
 
D. ゲルの洗浄 
１）超純水を 500uL 加え、ボルテックスしスピンダウンします。 
２）室温・10 分間静置し、超純水を除きます。  
３）1)、2)をさらに 4 回繰り返します。 
４）脱色液を 100uL 加え、ボルテックスしスピンダウンします。 
５）室温・10 分間静置し、脱色液を除きます。 
６）4)、5)をもう一度繰り返します。 
７）チューブの蓋を開けた状態で室温・10 分間静置し、乾燥します。 
  通常の方法にしたがって酵素消化を行います。 
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A.ゲルの洗浄 D.ゲルの洗浄

B.還元処理 C.アルキル化処理超純水洗浄：10min×2

脱色液：10min×2

乾燥：10min

37℃、2hr 室温、30min

超純水洗浄：10min×5

脱色液：10min×2

乾燥：10min


